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Las imágenes en medicina nuclear y radiología son complementarias y su fusión permite una comprensión integrada, respondiendo a la necesidad de entregar al clínico un formato amigable y confiable de la información.

Para SPECT (tomografía por emisión de fotón único) o PET (tomografía por emisión de positrones), distintos radiotrazadores (RT) administrados al paciente revelan el estado funcional de órganos y tumores. Por la relativa carencia de referentes anatómicos, SPECT y PET pueden requerir correlación morfológica dirigida. Su fusión con una tomografía computarizada (CT) o resonancia magnética (RM), constituye una pareja de imágenes de distinta modalidad; SPECT/CT, SPECT/RM, PET/ CT o PET/RM, capaz de localizar focos isotópicos en su estructura correspondiente, que puede o no estar alterada.

Con el objetivo de evaluar el valor diagnostico de la Fusión de Imágenes en el Procesador de Imágenes IM512P propuesta por  el autor como Protocolo a usarse en los servicios de Medicina Nuclear; se diseño un estudio Observacional, Transversal, Comparativo, Retrospectivo; en el Hospital de Policía Luis N Sáenz, durante los meses de enero a julio del 2007. Se realizo la recolección de imágenes e informes médicos, en las técnicas de Spect y Resonancia Magnética, de 38 pacientes para luego en la estación de trabajo del procesador de imágenes realizar la Fusión de las mismas, y así obtener resultados, y comparar con los valores ya establecidos de sensibilidad y especificidad.
Los resultados mostraron valores de Sensibilidad de 96,55% con un índice de confiabilidad de 95% entre 88,19% y 100%, Especificidad de 77,78% con un índice de confiabilidad de 95% entre 45,06% y 100%, Valor Predictivo Positivo de 93,33% Valor Predictivo Negativo de 87,50%, para la Fusión de Imágenes en comparación con el Spect Cerebral.

Valores de Sensibilidad de 93,55% con un índice de confiabilidad de 95% entre 83,29 Y 100,0%, Especificidad de 85,71% con un índice de confiabilidad de 95% entre 52,65 y 100%, Valor Predictivo Positivo de 96,67% Valor Predictivo Negativo de 75,00%,  para la Fusión de Imágenes en comparación con la Resonancia Magnética.










